
 

 

Austauschen des BIOM
4c/5c Antriebsmoduls (Bestellnummer 54405) 

 

Antriebsmodul und Kupplungs-
scheibe mit Vorsicht handhaben! 
Das Antriebsmodul besitzt eine Magnet-
kupplung.  

 

1. Vor dem Austausch: Bereiten Sie das BIOM


 4c/5c* 

entsprechend Ihrer Krankenhaus-Hygienevorschriften 
auf. 

2. Entfernen Sie nur die eine Innensechskantschraube 
M2,5 (SW2), die das Antriebsmodul auf der 
dreieckigen Grundplatte hält.  

 

 

 

3. Ziehen Sie das Antriebsmodul von der Grundplatte 
ab. Durch seitliche Bewegungen lässt sich das Modul 
leicht von der Grundplatte lösen.  
 
4. Reinigen Sie gegebenenfalls die auf der Grundplatte 
montierte Kupplungsscheibe der Magnetkupplung. 
 
 

 

 

 

Hinweis 
Das Antriebsmodul ist ein Austauschteil des  

BIOM


 4c/5c. Sicherheitsrelevante Hinweise und 

ausführliche Informationen entnehmen Sie der 

Gebrauchsanweisung BIOM


 4c/5c. 

 
* Bilder am Beispiel BIOM5c/BIOM5cl 

 
 
 
 
 

5. Montieren Sie das neue Antriebsmodul. 
Setzen Sie dazu den Vierkantansatz des 
Antriebsmoduls in der richtigen Ausrichtung in die 
quadratische Vertiefung in der dreieckigen Grundplatte. 

6. Befestigen Sie nun das Antriebsmodul mit einer 
neuen Innensechskantschraube.  
Verwenden Sie dazu ausschließlich die mitgelieferte 
selbstsichernde Innensechskantschraube M2,5x4 (mit 
blauer Sicherungsbeschichtung). 
 
 

 

 

7. Entsorgen Sie das Antriebsmodul entsprechend der 

gesetzlichen Vorschriften. Beachten Sie die Hygiene- 

und Entsorgungsvorschriften des Krankenhauses bzw. 

der Klinik. 
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Replacing the Drive Unit of the BIOM
4c/5c (item no. 54405) 

 
Handle drive unit and coupling disc 
carefully!  
The drive unit comprises a magnetic 
coupling! 

 

1. Before you replace the drive unit: Prepare the 

BIOM


 4c/5c* in accordance with the directives for 

hygiene in hospital. 

2. Remove only the hex socket head screw (2mm hex 
key) which holds the drive unit on the triangular bottom 
plate. 

 

 
 

3. Slightly move the drive unit from side to side while 
pulling it out of its position. 

4. If necessary clean the coupling disc mounted on the 
triangular plate. 

 

 
 

 

 

 
Note 

The drive unit is a spare part of the BIOM


 4c/5c. For 

safety-related and more detailed information refer to 

the instruction manual of the BIOM


 4c/5c. 

 
* Figures using the example BIOM 5c/BIOM5cl 

 

 
 
 
 
 

5. Install the new drive unit by inserting the square 
base into the rectangular recess in the triangular 
bottom plate while maintaining the correct orientation. 

6. Secure the drive unit using a new hex socket head 
screw. 
Use only the supplied self-locking hex socket head 
screw M2.5x4 (with applied blue thread–locking 
compound). 
 
 

 

7. Dispose the drive unit in accordance with the legal 

provisions. Observe the directives for hygiene and 

disposal of the hospital. 
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